一、采购清单
	包号
	分类
	品名
	规格
	包装规格
	每件同装（只）
	单位
	数量
	采购预算（万元）
	最高限价（万元）

	1
	避孕套
	天然橡胶胶乳避孕套（光面型）
	49/52/55mm
	10只装
	2000
	只
	15651000
	328.6710
	328.6710

	2
	
	天然橡胶胶乳避孕套（非光面普通型）
	49/52/55mm
	10只装
	2000
	只
	12474000
	261.9540
	261.9540

	3
	外用避孕药
	壬苯醇醚栓
	0.1g
	10粒/盒
	/
	盒
	10000
	21.50
	21.50

	4
	
	壬苯醇醚膜
	50mg
	10张/盒
	/
	盒
	8900
	20.559
	20.559

	5
	
	壬苯醇醚凝胶
	4%
	1支/盒
	/
	盒
	16000
	12.48
	12.48

	6
	皮下埋植剂
	左炔诺孕酮硅胶棒（Ⅱ)（带针）
	75mg
	二根型
	/
	套
	1160
	6.96
	6.96

	7
	口服避孕药
	复方左炔诺孕酮片（21+7）
	每片含左炔诺孕酮0.15mg,炔雌醇0.03mg
	28片/板
	/
	板
	11100
	9.2685
	9.2685

	8
	
	左炔诺孕酮炔雌醇（三相片）
	6片（黄色）：每片含左炔诺孕酮0.05mg，炔雌醇0.03mg；5片（白色）：每片含左炔诺孕酮0.075mg，炔雌醇0.04mg；10片（棕色）：每片含左炔诺孕酮0.125mg，炔雌醇0.03mg
	21片/板
	/
	板
	22500
	29.25
	29.25

	9
	
	炔雌醇环丙孕酮片
	每片含2mg醋酸环丙孕酮和0.035mg炔雌醇
	21片/板
	/
	板
	13200
	18.48
	18.48

	10
	
	左炔诺孕酮炔雌醚片
	每片含左炔诺孕酮6mg、炔雌醚3mg
	4片/板
	/
	板
	3100
	7.13
	7.13

	11
	避孕套
	复合型聚氨酯避孕套（2只装003）
	52mm
	3/10只装
	1800/2000
	只
	98000
	39.004
	39.004

	12
	
	天然橡胶胶乳男用避孕套（无菌超薄型）
	52mm
	10只装
	2000
	只
	120000
	20.76
	20.76



二、技术指标
包1包2 避孕套技术要求
1、天然橡胶胶乳男用避孕套质量符合： 
①现行有效的标准GB/T7544-2019的技术要求和医疗器械注册证（新版）附件栏中的“技术要求”和“注册产品标准”。 
★②润滑剂含量：为水溶性润滑剂（含玻尿酸），单个包装润滑剂总量≥500mg。
③不含储精囊长度≥175mm，标称宽度49mm±2mm,52mm±2mm,55mm±2mm。
④老化后爆破性能符合标准GB/T 7544-2019中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544-2019附录I，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃）。
⑤包2满足非光面：颗粒、螺纹混合型，单只产品具有明显的螺纹或颗粒。
注：以上参数的满足性测报告出具机构为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验实验室，即要求检测报告上有CNAS标志和CMA标志。（提供检测报告复印件）。
2、天然橡胶胶乳男用避孕套的尺寸规格为49/52/55mm，包装规格为10只/盒，天然橡胶胶乳男用避孕套装箱规格为每件内装2000只。投标人若中标，则应按照合同需方的要求（包括交货计划的要求），提供上述规格的天然橡胶胶乳男用避孕套。
3、天然橡胶胶乳男用避孕套的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。
4、外包装、中包装（若有）和消费包装必须印有“国家免费提供”图标和字样以及“国家基本公共卫生服务项目专供”图标和字样，铝膜必须为双面居中对标设计。消费包装全部采用≥350g 的镭射卡纸制作，外观设计美观，简约大气，并有烟封。
5、天然橡胶胶乳男用避孕套的生产批号须满足以下要求： 
①避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2023年，年份用23表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 
②若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
6、供货时间地点要求：合同签订后60日历日内交货完毕并免费送至（含搬运至）采购人指定地点。经两次搬运后的外包装不允许有破损。
7、交货时应提供药具标注批的检测报告书。 
8、中标人交付的避孕套应是标识生产日期之日起5个月内的产品。
9、药具包装箱内附药具合格证。
10、对同品种药具、不同的批号，外包装箱上应以不同色标区分。
11、抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。抽检不合格的，中标人应按照采购人要求及时采取召回、补充、更换等补救措施，情节严重的采购人可以解除合同。

包3、4、5、6、7、8、9、10 避孕药技术要求
1、避孕药品质量：产品符合其对应的《中华人民共和国药典》（最新版）或其他国家药品标准的规定。 
2、避孕药的包装、说明和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。 
3、外包装和消费包装必须印有须有“国家免费提供”标识和“国家基本公共卫生服务项目专供”字样。 
4、避孕药的生产批号须满足以下要求： 
① 六位数字表示，前两位数字表示年份（如 2023 年，用 23表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。 
② 若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。 
5、供货时间地点要求：合同签订后60日历日内交货完毕并免费送至（含搬运至）采购人指定地点。 
6、交货时应提供药具标注批的检测报告书。 
7、中标人交付的避孕药，应是标识生产日期之日起 5 个月内的产品。 
8、药具包装箱内附药具合格证。 
9、产品追溯服务要求：投标人应保证按照要求，提供中标产品准确物资流向的信息。流向信息包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。
①将所有发货运单予以完整、全数留存以备查。
②在药具产品出库 2 个工作日内，将《基本避孕药具产品流通信息追溯反馈表》（EXCEL格式）填写完整，电子版本发送至指定邮箱，并电话通知河南省妇幼保健院有关人员。
③保证反馈的流向信息与实际一致，且出库发货时间、发往地与发运单上有关信息全一致，与仓库进出库记录吻合。
10、抽检：成交人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。抽检不合格的，成交人应按照采购人要求及时采取召回、补充、更换等补救措施，情节严重的，采购人可以解除合同。以上费用包含在报价总价中。 

包11 复合型聚氨酯避孕套质量要求
1、复合型聚氨酯避孕套质量符合：
① 符合HG/T5456-2018行业标准。
★②原材料为两种不同类型的水性聚氨酯胶乳（非天然橡胶材质）制成，辅料为润滑剂二甲基硅油，单包装硅油润滑剂总量≥800mg,粘度为 50-350cp。
★③未处理的避孕套爆破体积和压力：爆破压力≥2.2kpa，爆破体积≥5.0dm3, 按受质量限 AQL 为 1.5。
★④拉伸性能：每只避孕套扯断力≥20.0N，拉断伸长率≥400%。
★⑤耐水性指标：50℃纯水煮 1h，环拉扯断力≥15.0N。
2、聚氨酯避孕套：规格53±2mm，不含储精囊长度≥160mm；规格厚度≤0.04mm；单只碟型装。投标人若中标，则应按照合同需方的要求（包括交货计划的要求），提供上述规格的避孕套。
3、投标人若中标，则应按照合同需方的要求（包括交货计划的要求），提供上述规格的天然橡胶胶乳男用避孕套。
4、复合型聚氨酯避孕套的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。
5、外包装、中包装（若有）和消费包装必须印有“国家免费提供”图标和字样以及“国家基本公共卫生服务项目专供”图标和字样，铝膜必须为双面居中对标设计。消费包装全部采用≥350g 的镭射卡纸制作，外观设计美观，简约大气，并有烟封。
6、复合型聚氨酯避孕套的生产批号须满足以下要求： 
①避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2023年，年份用23表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 
②若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
7、供货时间地点要求：合同签订后60日历日内交货完毕并免费送至（含搬运至）采购人指定地点。经两次搬运后的外包装不允许有破损。
8、交货时应提供药具标注批的检测报告书。 

包12 天然橡胶胶乳男用避孕套（无菌超薄型）质量要求
天然橡胶胶乳男用避孕套（无菌超薄型）质量符合： 
①现行有效的标准GB/T7544-2019的技术要求和医疗器械注册证（新版）附件栏中的“技术要求”和“注册产品标准”。 
★②润滑剂含量：医用二甲基硅油润滑剂：含量≥600mg/只。
③头部有储精囊、开口端为卷边。不含储精囊长度≥170mm，标称厚度：0.05mm±0.005mm。
④老化后爆破性能符合标准GB/T 7544-2019中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544-2019附录I，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃）。
⑤规格：52±2 mm、无菌超薄型。
⑥标示“无菌”医疗器械必须符合YY/T0615.1-2007中华人民共和国医药行业第1部分：最终灭菌医疗器械的要求”。
注：以上参数的满足性测报告出具机构为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验实验室，即要求检测报告上有CNAS标志和CMA标志。（提供检测报告复印件）。
2、天然橡胶胶乳男用避孕套包装规格为10只/盒，天然橡胶胶乳男用避孕套装箱规格为每件内装2000只。投标人若中标，则应按照合同需方的要求（包括交货计划的要求），提供上述规格的天然橡胶胶乳男用避孕套。
3、天然橡胶胶乳男用避孕套的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。
4、外包装、中包装（若有）和消费包装必须印有“国家免费提供”图标和字样以及“国家基本公共卫生服务项目专供”图标和字样，铝膜必须为双面居中对标设计。消费包装全部采用≥350g 的镭射卡纸制作，外观设计美观，简约大气，并有烟封。
5、天然橡胶胶乳男用避孕套的生产批号须满足以下要求： 
①避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2023年，年份用23表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 
②若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
6、供货时间地点要求：合同签订后60日历日内交货完毕并免费送至（含搬运至）采购人指定地点。经两次搬运后的外包装不允许有破损。
7、交货时应提供药具标注批的检测报告书。 
8、药具包装箱内附药具合格证。 
9、对同品种药具、不同的批号，外包装箱上应以不同色标区分。
10、抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。抽检不合格的，中标人应按照采购人要求及时采取召回、补充、更换等补救措施，情节严重的采购人可以解除合同。抽样数量：避孕套产品：1200只/批，抽取批数与供货总批数的百分比为：无菌超薄型天然橡胶胶乳男用避孕套抽取批数不超过80%。以上费用包含在投标总价中。

